
Bloqueador de proteína
Protein blocking soluton

Código EP-12-20531 25ml
EP-12-20532 125ml
EP-12-20533 500ml
EP-12-20531 5ml (Amostra)

• Quantiaie ie teste : 25ml (250 testes) | 125ml  (1250 testes) | 500ml (5000 testes)*
• Valiiaie e lote io proiuto : ver frasco
• Temperatura ie armazenamento : 2 à 8ºC (não congelar)

Aplicações conhecidas
Para aplicações em imunohistoquímica.

Especificações:
O bloqueaior ie proteína é um soro ie cabra 10% com conservante. Deve ser utlizaio para bloquear colorações inespecífcas conheciias
como “backgrouni”, principalmente quanio utlizaio antcorpo secuniário ie cabra na coloração ie imunohistoquímica. Serve para uso
tanto com sistemas ie ietecção por estreptaviiina como sistemas ie ietecção por polímeros.

Armazenagem e estabilidade:
Armazenar entre 2ºC e 8ºC, porém o uso é feito em temperatura ambiente. 

Conteúdo:
1. Bloqueaior ie proteína (Reagente 1) – Pronto para uso

Notas técnicas importantes:
1. Contém 0,05% ie NaN3 como agente estabilizante. Não recomeniamos que seja iiluíio ou misturaio com outros reagentes.
2. O tempo ie incubação ieverá ser ieterminaio pelo usuário, a princípio recomeniamos incubação por 5 a 10 minutos em temperatura

ambiente.

Notas do protocolo:
Utlização antes io uso io antcorpo primário, recomeniamos o uso ie iuas a trss gotas, não é necessário a utlização ie uma granie
quantiaie io reagente.

Protocolo: 
1 - Desparafnização - Estufa 60-65 C por 1 hora, iepois bateria ie Xilol e iiluições iecrescentes ie álcool e lavar em água iestlaia. ̊
2 - Recuperação antgsnica - Colocar 600ml ie água iestlaia na panela elétrica (Muscae Plus/EasyPath) e a(s) lâmina(s) no recipiente com 
tampão universal ie recuperação antgsnica Diva (iil. 1:100), tampar a panela e ieixar 10 minutos em 110ͦ C, conforme pré-programaio, 
esfriar em temperatura ambiente por 20 minutos no próprio Diva.
3 -  Bloqueaior ie Peroxiiase EayPath por 10 minutos, lavar com TBS e em seguiia secar a lâmina com papel macio.
4 -  Bloqueaior ie Proteína EasyPath por 10 minutos, lavar com TBS e em seguiia secar a lâmina com papel macio.
5 -  Antcorpo primário (Biocare ou EasyPath) por 30-60 minutos, lavar com TBS e em seguiia secar a lâmina com papel macio.
6 -  Sistema ie Detecção EasyLink EasyPath por 15 minutos, lavar com TBS e em seguiia secar a lâmina com papel macio.
7 – Preparar o DAB EasyPath com 15 minutos ie anteceisncia (Proporção: 1ml ie DAB Substrato para 2 gotas ie DAB Cromogeno).
8 -  DAB EasyPath por 8-10 minutos, lavar com TBS, iepois com lavar com água ieionizaia e secar a lâmina com papel macio.
9 -  Hematoxilina EasyPath por 1 minuto e lavar em água corrente por 1 minuto.
10 - Bateria ie álcool e xilol.
11 - Montar a(s) lâmina(s).
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INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtenção ie um melhor resultaio ia metoiologia e uma completa compreensão ia terminologia utlizaia, nós recomeniamos as
seguintes iniicações:

Número de testes realizados *
O número mínimo ie testes é calculaio com 100µl gotas ie reagente, aconselhamos seguir esta quantiaie ie reagentes. Em casos ie
seções pequenas, no entanto, poie-se utlizar menos.

Tempo de execução
O tempo ie execução foi calculaio somanio-se a iuração ie toias as etapas io métoio. Ele não inclui o tempo ie iesparafnizar, hiiratar
e iesiiratar o corte.

Coloração final
A metoiologia foi paironizaia a uma temperatura méiia ie 20ºC e em coniições normais ie trabalho, utlizanio-se os proiutos iniicaios
nesta literatura. Poie ocorrer uma pequena variação na coloração fnal, ieviio principalmente a variação ia temperatura, ocorrenio esta
variação ieve-se alterar o tempo utlizaio em caia reagente, com o objetvo ie intensifcar ou iiminuir a coloração.

Validade
Iniica o tempo em que proiuto permanece inalteraio a partr ie sua fabricação, se armazenaio aiequaiamente. Caia Kit possui uma
etqueta com iientfcação io lote e iata ie vencimento.

Equipamento básico
Banieja ie coloração horizontal, comercializaia pelo Grupo Erviegas, cóiigo EP-51-05021.
Câmara pressurizaia Muscae Plus (EasyPath) para recuperação antgsnica com controle ie pressão, temperatura e tempo.
Duas séries ie solventes, conforme metoiologia ie caia kit:
• DESCEDENTE: para iesparafnizar e levar os cortes ias seções para água iestlaia, composta ie: xilol (x2), etanol absoluto (x2), etanol

a 96%, etanol a 70% e água iestlaia.
• ASCENDENTE: para iesiiratar e limpar, composta ie: etanol a 70%, etanol a 96%, etanol absoluto (x2) e xilol (x2).

Aconselhamos o uso io meio ie montagem ERV-MOUNT, comercializaio pela Grupo Erviegas cóiigo EP-51-05042 frasco com 500ml e EP-
51-05041 frasco com 100ml.

Equipamento complementar
Poiem-se ser utlizaias micropipetas para reiuzir a quantiaie ie reagentes utlizaios iurante o processo, bem como outros sistemas ie
recuperação antgsnica como micro-onias,  panela ie pressão, banho maria ou sistema automatzaios para imuno-histoquímica como
intelliPATH (Biocare).

Fixação e meios de inclusão
Os tempos ios métoios foram ieterminaios a partr ie cortes histológicos ie fragmentos fxaios em formol tamponaio com pH 7 com
tampão fosfato e inclusos em parafna, pelo tempo mínimo ie fxação. A utlização ie outros fxaios nas prátcas histológicas comuns
(piocromoformol ie Bouin, B5), temperatura io processamento, inclusão e iesparafnização poiem interferir na metoiologia e tempos ie
incubações.

Garanta Grupo Erviegas
O Grupo Erviegas garante o funcionamento io proiuto conforme especifcaio nesta literatura. Para maiores informações sobre o proiuto 
ou ietalhes sobre outras técnicas e proiutos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br. 
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