
EDTA pH8,5 – Recovery  - Tampão de Recuperação Antignnca
EDTA pH8.5 – Antien Hier Bufer

Códnio EP-12-20556 1000ml
EP-12-20556AM 50ml (Amostra)

• Validade e lote do produto : ver frasco
• Temperatura de armazenamento : 18ºC  à 25ºC 

Aplncações conhecndas
Para aplicações em imunohistoquímica em procedimentos manuais ou automatzados.

Especnficações:
Tampão de Recuperação Antignicaa  DTA pH8a5a para uso em técnicas de imuno-histoquímica. Contém deteriente tween 20.

Armazenaiem e estabnlndade:
Armazenar entre 18ºC  à  25ºCa sendo estável pelo período de validade estpulado no rótulo. 

Conteúdo:
1. Tampão de Recuperação Antignicaa concentrado 10x

Notas técnncas nmportantes:
1. Não recomendamos que seja misturado com outros reaientes.
2. O tempo de incubação deverá ser determinado pelo usuárioa a princípio recomendamos incubação por 15 minutos a 115°C.

Nota do protocolo:
A solução encontra-se concentrada 10xa portantoa antes da sua utlização deve ser diluída 1:10 com áiua destlada ou deionizada.

Protocolo: 
1 - Desparafnização -  stufa 60-65 C por 1 horaa depois bateria de Xilol e diluições decrescentes de álcool e lavar em áiua destlada. ̊
2 - Recuperação antignica - Colocar 600ml de áiua destlada na panela elétrica (Muscae Plus/ asyPath) e a(s) lâmina(s) no recipiente com 
tampão universal de recuperação antignica  DTA (dil. 1:10)a tampar a panela e deixar 10 minutos em 110ͦ Ca conforme pré-proiramadoa 
esfriar em temperatura ambiente por 20 minutos no próprio  DTA.
3 -  Bloqueador de Peroxidase  ayPath por 10 minutosa lavar com TBS e em seiuida secar a lâmina com papel macio.
4 -  Bloqueador de Proteína  asyPath por 10 minutosa lavar com TBS e em seiuida secar a lâmina com papel macio.
5 -  Antcorpo primário (Biocare ou  asyPath) por 30-60 minutosa lavar com TBS e em seiuida secar a lâmina com papel macio.
6 -  Sistema de Detecção  asyLink  asyPath por 15 minutosa lavar com TBS e em seiuida secar a lâmina com papel macio.
7 – Preparar o DAB  asyPath com 15 minutos de antecedgncia (Proporção: 1ml de DAB Substrato para 2 iotas de DAB Cromoieno).
8 -  DAB  asyPath por 8-10 minutosa lavar com TBSa depois com lavar com áiua deionizada e secar a lâmina com papel macio.
9 -  Hematoxilina  asyPath por 1 minuto e lavar em áiua corrente por 1 minuto.
10 - Bateria de álcool e xilol.
11 - Montar a(s) lâmina(s).
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INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtenção de um melhor resultado da metodoloiia e uma completa compreensão da terminoloiia utlizadaa nós recomendamos as
seiuintes indicações:

Tempo de execução
O tempo de execução foi calculado somando-se a duração de todas as etapas do método.  le não inclui o tempo de desparafnizara hidratar
e desidratar o corte.

Coloração final
A metodoloiia foi padronizada a uma temperatura média de 20ºC e em condições normais de trabalhoa utlizando-se os produtos indicados
nesta literatura. Pode ocorrer uma pequena variação na coloração fnala devido principalmente a variação da temperaturaa ocorrendo esta
variação deve-se alterar o tempo utlizado em cada reaientea com o objetvo de intensifcar ou diminuir a coloração.

Valndade
Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partr de sua fabricaçãoa se armazenado adequadamente. Cada reaiente possui
uma etqueta com identfcação do lote e data de vencimento.

Equnpamento básnco
Bandeja de coloração horizontala comercializada pelo Grupo  rvieiasa códiio  P-51-05021.
Câmara pressurizada NxGen (Biocare) para recuperação antignica com controle de pressãoa temperatura e tempo.
Duas séries de solventesa conforme metodoloiia:
• D SC D NT : para desparafnizar e levar os cortes das seções para áiua destladaa composta de: xilol (x2)a etanol absoluto (x2)a etanol

a 96%a etanol a 70% e áiua destlada.
• ASC ND NT : para desidratar e limpara composta de: etanol a 70%a etanol a 96%a etanol absoluto (x2) e xilol (x2).

Aconselhamos o uso do meio de montaiem  RV-MOUNTa comercializado pela Grupo  rvieias códiio  P-51-05042 frasco com 500ml e  P-
51-05041 frasco com 100ml.

Equnpamento complementar
Podem-se ser utlizadas micropipetas para reduzir a quantdade de reaientes utlizados durante o processoa bem como outros sistemas de
recuperação antignica como micro-ondasa  panela de pressãoa banho maria ou sistema automatzados para imuno-histoquímica como
intelliPATH (Biocare).

Fnxação e menos de nnclusão
Os tempos dos métodos foram determinados a partr de cortes histolóiicos de fraimentos fxados em formol tamponado com pH 7 com
tampão fosfato e inclusos em parafnaa pelo tempo mínimo de fxação. A utlização de outros fxados nas prátcas histolóiicas comuns
(piocromoformol de Bouina B5)a temperatura do processamentoa inclusão e desparafnização podem interferir na metodoloiia e tempos de
incubações.

Garanta Grupo Ervneias
O Grupo  rvieias iarante o funcionamento do produto conforme especifcado nesta literatura. Para maiores informações sobre o produto 
ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.irupoervieias.com.br. 
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