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Evolume ATM/TP53 Probe FISH, kit For research use only
Somente para uso em pesquisa (RUO)
Nome: Sonda Evolume ATM/TP53, kit
Especificacoes da embalagem
Referéncia Descricao Tamanho Kit
EP-13-1207 Sonda Evolume ATM/TP53, kit 5 Testes/Kit
EP-13-12072 Sonda Evolume ATM/TP53, kit 10 Testes/Kit
EP-13-12073 Sonda Evolume ATM/TP53, kit 20 Testes/Kit

Intencao de uso

O Kit de Sonda FISH ATM/TP53 foi desenvolvido para detectar delecoes nos genes TP53 e ATM por meio da
técnica de hibridizacao in situ por fluorescéncia (FISH) em amostras, com o objetivo de fornecer ao médico
informacoes de suporte para o diagndstico.

Principio do teste

Descricao do desenho da sonda
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Descricao técnica

A hibridizacao /n situ por fluorescéncia (FISH) é uma técnica de ensaio molecular que utiliza fragmentos de
DNA ou RNA, denominados sondas, marcados com fluordéforos para hibridizar, por meio do mecanismo de
complementaridade de bases, as regides-alvo dos cromossomos em amostras de pacientes. As sondas emitem
sinais de fluorescéncia em um comprimento de onda especifico apds serem excitadas por uma fonte de luz, e a
hibridizacao ao cromossomo pode ser observada diretamente por meio de um microscépio equipado com um
conjunto adequado de filtros. Essa técnica permite detectar com precisao alteracoes cromossomicas e,
consequentemente, avaliar o estado dos genes localizados nas regioes afetadas dos cromossomos.

Erviegas Quimiea Fina e Plasticos LTDA CNP): 46.271.011/0001-07
Estrada General Metors, 852 - Galpao 01/ Cond. Caldeira - Indaiatuba - SP - Brasil - 13347-500

Grupo ErViegas  1ophone: +55 (1) 5034-2227 | WhatsApp: +55 (1) 5034-2228 | E-mail sac@arupoerviegas com.br




Principais Componentes

Especificacao Contetido do Kit Principais componentes Volume |Quantidade
Sonda ATM/TP53 (TP53 | Sonda ATM/TP53, formamida, SSC, e dextran sulfate, etc. | 50 pl
. 1frasco
5 testes/kit sonda laranja, ATM sonda 100 pl
10 testesfkit | verde) 2004
; Antif DAPI, e glyceri . |
20testeslkit | papi eio de Montagem ntifade reagente ,DAPI, e glycerin, etc 15000UHI 1 frasco
200

Notas: 1. Os componentes dos kits de lotes diferentes nio devem ser trocados entre si.
Reagentes necessarios mas nao fornecidos no kit:

e Rubber cement

e Etanol absoluto

o Agua purificada

e TMHC

e 1N ou 2 N Hidréxido de Sédio (NaOH)

e 20xSSC Solucao (3 M cloreto de sddio, 0.3 M citrato de sddio, pH 5.3)

e NP-40

e Metanol

e Acido acético glacial

e 0.075M Cloreto de potassio (KCl)

e Pepsina (250 U/mg)

Instrumentos necessarios
e Microscopio de fluorescéncia
e Pipeta de microlitro e ponteiras esterilizadas
e Microcentrifuga
e Banho Maria
e Microcentrifuga
e Banho Maria
e Jarra de Coplin
e Hibridizador

Notas: Microscépio de fluorescéncia. A configuracdo do microscdpio de fluorescéncia necessario indlui: ocular 10x e
lentes objetivas 10%, 40x e 100x. Recomenda-se que, antes de utilizar a sonda, o usuario solicite ao fornecedor do
conjunto de filtros os detalhes do conjunto de filtros a ser utilizado, de modo a escolher um conjunto de filtros compativel
com os corantes fluorescentes marcados.

Fluorescéncia laranja: excitacao maxima: 552 nm, emissao maxima: 576 nm.
Fluorescéncia verde: excitacdo maxima: 496 nm, emissao maxima: 520 nm.

DAPI: excitacao maxima: 340 nm, emissao maxima: 488 nm.
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Condicoes de armazenamento e prazo de validade
Condicoes de armazenamento: abaixo de -15 °C, selado e armazenado no escuro.

Condicoes de envio: Os kits devem ser transportados sob temperatura controlada entre 2 °C e 8 °C. O tempo
de envio ndo deve exceder 10 dias. Durante o transporte, a temperatura ndo deve ultrapassar a temperatura
ambiente.

Prazo de validade: 12 meses.

Nota: consulte a data de producao e o prazo de validade na embalagem externa.

Requisitos da amostra

1. Tipo de amostra: sangue periférico ou medula dssea..

2. Método de coleta da amostra: 2-3 mL (anticoagulante heparina sédica). O volume da amostra pode
variar de acordo com as condicoes especificas do doador.

3. Armazenamento da amostra: utilizar a amostra em até 2 horas apds a coleta ou armazena-la entre 2-
8°C.

Método teste
A- Preparo das solucoes
Solucao de lavagem etanol

Prepare diluicoes v/v de 70% e 85% utilizando etanol a 100% e agua purificada. As diluicoes podem ser
utilizadas durante 1 semana, a menos que ocorra evaporacao ou que a solucao se dilua devido a utilizacao
excessiva. Armazene a temperatura ambiente em recipientes bem fechados quando nao estiver em uso.

Solucao Pré-tratamento
Solucao 2xSSC
» Para preparar, junte:
100 ml 20%xSSC pH5.3
900 mL Agua purificada
1000 mL Volume final.

Misture bem. Meca o pH a temperatura ambiente utilizando um medidor de pH. Ajuste o pH para 7,0 + 0,2 com
NaOH 1IN ou 2N. Ajuste o volume para 1 litro com agua purificada. Se o reagente estiver turvo
ou contaminado, deve ser descartado imediatamente.

0.4%SSC/0.3%NP-40

» Para preparar, junte:

20ml 20%xSSC pH5.3
877 mL Agua purificada

3ml NP40

1000 mL Volume final.

Misture bem. Meca o pH a temperatura ambiente utilizando um medidor de pH. Ajuste o pH para 7,0 + 0,2 com
NaOH 1IN ou 2N. Ajuste o volume para 1 litro com agua purificada. Se o reagente estiver turvo
ou contaminado, deve ser descartado imediatamente.
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2xSSC/0.1%NP-40

« Para preparar, junte:

100 mL 20xSSCpH5.3
849 mL Agua purificada
ImL NP-40

1000 mL Volume Final

Misture bem. Meca o pH a temperatura ambiente utilizando um medidor de pH. Ajuste o pH para 7,0 + 0,2 com
NaOH 1IN ou 2N. Ajuste o volume para 1 litro com agua purificada. Se o reagente estiver turvo
ou contaminado, deve ser descartado imediatamente.

Solu¢ao 50 mg/ml Pepsina
» Para preparar. Junte:
25mg Pepsina (250U/mg)
500 ul Agua purificada
500 ul Volume final

Misture bem até dissolver completamente. Distribua 100 pl por frasco e armazene os frascos
a-20 + 5 °C; evite congelamentos e descongelamentos repetidos.

Tampao enzimatico (pH 2.0 HCI)

» Para preparar. Junte:

10 mL 1M HCl
900mL Agua purificada
1000 mL Volume final

Misture bem. Meca o pH a temperatura ambiente utilizando um medidor de pH. Ajuste o pH para 2,0+0,2 com
HCl 1 M. Ajuste o volume para 1 litro com agua purificada. Se o reagente estiver turvo ou contaminado, deve
ser descartado imediatamente.

Tratamento da amostra
Nota: O fixador (3:1 metanol:acido acético glacial) deve ser preparado diariamente.

1. Coletar 2-3 mL de sangue periférico ou medula dssea (com anticoagulacao por heparina sédica),
centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos, remover cuidadosamente o sobrenadante e coletar a camada
leucocitdria localizada na regiao intermediaria do sangue periférico.

2. Adicionar 10 mL de KCl 0,075 M pré-aquecido a 37 °C no tubo de centrifugacao e misturar suavemente
o conteudo por pipetagem.

Colocar o tubo de centrifugacao em banho-maria a 37 °C por 30 minutos.

4. Adicionar 1 mL de solucao fixadora fresca, misturar suavemente por pipetagem e realizar a pré-fixacao
em temperatura ambiente por 8 minutos.

Misturar o contetdo por pipetagem e centrifugar a mistura a 1500 rpm por 8 minutos.

6. Remover o sobrenadante, adicionar 10 mL de solucao fixadora fresca ao precipitado, misturar
suavemente por pipetagem e deixar a mistura em repouso a temperatura ambiente por 8 minutos.

7. Centrifugar a mistura a 1500 rpm por 8 minutos.
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8. Repita os passos de lavagem acima até que o sedimento celular esteja completamente limpo.

Preparacao da lamina
1. Utilize laminas limpas.

2. Apds ressuspender as células, retire 3 pl da suspensao e coloque-a em diferentes posicoes
na lamina, evitando sobreposicoes.

Seque a lamina a temperatura ambiente.

Use uma lente objetiva de 20x para observar a densidade celular em trés dreas sob um
microscopio de contraste de fase; é necessdrio que as células nao se sobreponham e que o
nimero de células seja de 100 a 200; ® Se as células se sobreporem, adicione uma quantidade
adequada de solucao fixadora fresca para diluir a suspensao celular e, apds misturar, retire outra
suspensao de 3 pl para a preparacao da lamina; @ Se a densidade celular for baixa, centrifugue a
suspensao, remova cuidadosamente uma quantidade adequada de sobrenadante e, apds
misturar, retire outra suspensao de 3 pl para a preparacao da lamina; em seguida, seque a lamina para
observacao.

5. No microscdpio de contraste de fase, se houver muitos fragmentos celulares, é necessario fazer um
pré-tratamento e selecionar a drea de hibridizacao adequada.

Nota: é necessaria pelo menos uma lamina extra para cada amostra, e a suspensao celular restante pode ser
armazenada a 2-8 °C por 1 més, para que as laminas possam ser preparadas novamente, se necessario.

Preparacao

Nota: A solucao de pepsina a 0,1 mg/ml (retire 100 pl da solucao-mae de pepsina a 50 mg/ml, adicione 50 ml
de tampao enzimatico e misture bem) deve ser preparada diariamente.

1. Ligar o banho-maria e ajustar a temperatura para 37 °C. Transferir 50 mL de solucao de pepsina (0,1
mg/mL) para um frasco Coplin, colocar o frasco no banho-maria e pré-aquecer a solucao até 37°C.

2. Antes da lavagem pds-hibridizacao, ajustar a temperatura do banho-maria termostatizado para 68
°C. Transferir a solucao de lavagem para um frasco Coplin e coloca-lo no banho-maria por pelo menos
30 minutos. Garantir que a temperatura da solucao de lavagem atinja 68 + 1 °C antes do uso.

Processo de teste
Pré-tratamento amostra

1. Mergulhe a lamina em solucao 2xSSC a temperatura ambiente durante 10 minutos.

2. Coloque alamina em solucao de pepsina a 37 +1°Ce 0,1 mg/ml para digerir durante 10 minutos.
3. Mergulhe a lamina em solucao 2xSSC a temperatura ambiente durante 2 minutos.
4

Desidrate a |amina em etanol a 70%, etanol a 85% e etanol a 100%, sucessivamente, durante 1
minuto cada.

5. Seque alamina a temperatura ambiente.

Desnaturacao e hibridizacao da amostra

1. Coloque a tira umidificadora no compartimento correspondente do hibridizador apés mergulhd-la em
agua destilada e certifique-se de que a superficie do instrumento de hibridizacao esteja limpa e livre
de materiais estranhos.

2. Insira a lamina no hibridizador e execute o programa conforme descrito a sequir: desnaturacao a 85°C
por 5 minutos e hibridizacao a 42 °C por 16-18 horas.
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Nota: Programa rdpido de hibridizacao: desnaturacao a 85 °C por 5 minutos; hibridizacao a 42 °C por 2 horas.

1.

Retire as sondas do freezer, agite-as suavemente e centrifugue-as apds retornarem a temperatura
ambiente. Em seqguida, pipete 10 uL de sonda e aplique sobre a drea-alvo da lamina.

Coloque a laminula, evitando a formacao de bolhas de ar, e sele as bordas da laminula com Rubber
Cement.

Coloque a lamina selada no hibridizador e inicie o programa de desnaturacao e hibridizacao.

Lavagem Pés-hibridizacao

1.

Pré-aquecer a solucao 0,4x SSC/0,3% NP-40 a 68 + 1 °C e manter a solucao 2x SSC/0,1% NP-40 a
temperatura ambiente.

Apds a conclusao da hibridizacao, retire a lamina e remova o Rubber Cement e a laminula da lamina.

Colocar a lamina na solucao 0,4x SSC/0,3% NP-40 a 68 +1 °C e realizar a imersao com lavagem por 2
minutos.

Colocar a lamina na solucao 2x SSC/0,1% NP-40 a temperatura ambiente e manté-la imersa por 1
minuto.

Colocar a lamina em solucao de alcool a 70% e realizar a lavagem por 1 minuto.

Seque a lamina naturalmente ao ar livre, no escuro, para uso posterior.

Contra-coloracao

1.

Adicionar 10 pL da solucao de contra-coloracao na area de hibridizacao (evitando a formacao de
bolhas), colocar a laminula, remover cuidadosamente o excesso da solucao de contra-coloracao com
papel absorvente e deixar a lamina em contra-coloracao no escuro por 10 minutos.

Nota: A lamina contra-corada deve ser examinada imediatamente em microscépio de fluorescéncia ou
armazenada a -15 °C ou temperatura inferior, protegida da luz, para observacao posterior. A lamina
armazenada deve ser previamente equilibrada a temperatura ambiente antes da andlise no microscépio.

Visualizacao da lamina e coleta de dados

1.

Observe a lamina em um microscopio de fluorescéncia equipado com os conjuntos de filtros
apropriados.

Coloque uma gota de dleo de imersao sobre a laminula, na drea onde estd localizada a amostra.
Encontre a amostra utilizando a objetiva de 10x e, em seguida, examine os sinais sob a objetiva de
100x.

Ajuste o foco para encontrar a area observavel que tenha limites nucleares completos, coloracao
uniforme e sinais claros sem sobreposicao de ntcleos.

Na regiao selecionada, identificar os sinais em todos os niveis dos nucleos, ajustando levemente o
foco, e contar os sinais individuais nas cores laranja e verde. Ndcleos sem sinais ou com sinais fracos
nao devem ser contabilizados.
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Interpretacao dos sinais

Cenario FISH
202G (2 laranjas/ 2 sinais verdes)

Cenério FISH
101G (1 laranja / 1 sinal verde)

Determinacao do limiar para amostras negativas para FISH

Vinte amostras sem alteracoes genéticas conhecidas para o conjunto de sondas FISH foram
selecionadas aleatoriamente para preparar laminas de controle. Apds a hibridizacao, conte 200 células de cada
lamina de controle e registre quaisquer tipos de padroes de sinal considerados positivos para FISH. Calcule a
porcentagem de sinais positivos observados e determine o desvio padrao. O limite para amostras negativas
para FISH é definido como o valor médio da porcentagem mais 3 vezes o desvio padrao. As amostras de
controle ou negativas para FISH sao geralmente escolhidas para serem do mesmo tipo de tecido ou célula que
o alvo pretendido para deteccao por FISH.

Importancia da determinacao do limiar

O limiar deve ser definido quando as sondas sao utilizadas pela primeira vez, uma vez que este valor servira de
referéncia para distinguir amostras FISH positivas e negativas. Se os procedimentos experimentais forem
alterados, tais como o método de pré-tratamento das amostras ou a mudanca de equipamento, o limiar pode
variar, pelo que deve ser redefinido de acordo com as novas condicoes experimentais estabelecidas.
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Interpretacao dos resultados dos testes

Problemas comuns e solucoes no processo de teste

Problema

Possivel causa

Solucao recomendada

Sem sinal ou sinal fraco

Desnaturacao insuficiente
das amostras e sondas

Certifique-se de que a temperatura da lamina esteja em 85+1°C durante a
desnaturacao;
[Aumente o tempo de desnaturacao da lamina em 2-4 minutos.

Nenhuma sonda adicionada

Descongele completamente as sondas e certifique-se de que o reagente
da sonda seja aspirado pela pipeta

Quantidade insuficiente de sondas

Certifique-se de que as sondas atinjam a temperatura ambiente antes do
uso e de que o reagente da sonda seja aspirado pela pipeta.

Secagem insuficiente da lamina

Antes de adicionar as sondas sobre a lamina, certifique-se de que a solugao
de etanol na ldmina tenha evaporado completamente.

Secagem muito rapida das sondas

Cubra a drea-alvo com a laminula imediatamente apds a adicdo das
sondas; para a eluicdo, remova a laminula de apenas uma ldmina por vez e
mergulhe a lamina na solucao de lavagem imediatamente antes de
remover a laminula da proxima lamina.

Bolhas sob a laminula
durante a hibridizacao

Cubra a superficie das sondas com a laminula e pressione suavemente
para eliminar as bolhas de ar.

Condicdes inadequadas de hibridizagao

Garanta o cumprimento do tempo e da temperatura de hibridizacoes
especificadas; nao deixe nenhuma abertura ao selar a lamina com meio de
montagem.

Ajuste o tempo de hibridizaco e a umidade conforme necessario.

Solucdo de lavagem incorreta ou condicdes de eluicdo inadequadas

Certifique-se de que a solucdo de lavagem seja preparada de acordo com
o IFU;

garanta que a temperatura da solucao de lavagem alcance a especificada
na etapa de eluicao;

remova a laminula antes de imergir a lamina na solucao de lavagem.

[Armazenamento inadequado das sondas ou das laminas de
amostra

[Armazene as sondas abaixo de -15 °C no escuro; seque as laminas nao
hibridizadas para armazenamento a longo prazo a -20 + 5°Cou
armazenamento a curto prazo (geralmente nao mais do que duas
semanas) a temperatura ambiente; Armazene as laminas hibridizadas a
-20 + 5 °Cno escuro.

Selecao inadequada do conjunto de filtros para observacdo

Use o conjunto de filtros correto para observar a fluorescéncia da sonda.

Estrutura inadequada do microscopio e lente objetiva para
observacao de amostras FISH, ou dano no conjunto de filtros

Entre em contato com o fabricante do microscdpio.

Fundo excessivamente intenso nas
laminas

Lavagem insuficiente das laminas antes do preparo da amostra

Mergulhe a lamina em etanol absoluto e seque-a com papel absorvente
antes de colocar o reagente.

Eluicao inadequada apds a hibridizacao

Certifique-se de que a solucdo de lavagem esta preparada corretamente
de acordo com as instrucoes de utilizacao; opere de acordo com as
instrucdes de utilizacao; certifique-se de que a temperatura da solucao de
lavagem esta correta; remova a lamela e repita a etapa de eluicao.

Uso prolongado ou armazenamento inadequado da solucao de
lavagem

Certifique-se de que a solucdo de lavagem seja armazenada a uma
temperatura entre 2 e 25 °Ce descarte o reagente se estiver turvo ou
contaminado.

Umidade de hibridizacao muito alta ou muito baixa

Ajuste a umidade da hibridizacao para o nivel ideal.

Contracoloracdo muito fraca

Contracoloracdo insuficiente

Remova a laminula e mergulhe a lamina na solucao de lavagem por 5
minutos a temperatura ambiente. Coloque a lamina em solucdes de etanol a
70%, 85% e 100% por 1 minuto cada para desidratacdo gradiente e, em
sequida, realize a contra-coloracdo.

\Vencimento ou exposicao excessiva a luz da solucao de coloracdo

Certifique-se de que a solucao de coloracao seja armazenada abaixo de -15
°C no escuro; certifique-se de que a solucdo de coloracao ndo esteja

vencida.
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Limitacoes dos métodos de teste

1. Este kit é baseado na técnica de hibridizacao in situ por fluorescéncia (FISH) para a deteccao de
delecoes nos genes TP53 e ATM.

2. Este kit é aplicdvel a amostras de sangue periférico ou medula dssea.

Precaucoes

1. Este kit se destina apenas a fins de pesquisa.

2. Durante a utilizacao deste kit, é necessario usar luvar de latex para evitar o contato do reagente,
com a pele. Em caso de contato acidental, lave imediatamente com dgua em abundancia.

3. As amostas nao devem ser expostas a dcidos e dlcoois nem aquecidas em excesso, pois isso pode
danificar o DNA e comprometer o resultado do teste FISH.

4. Todos os componentes do kit devem ser utilizados dentro do prazo de validade.

A solucao de coloracao contém DAPI que é um mutagénico. A inalacao, ingestao ou contato com a
pele devem ser evitados.

6. A sonda contém um teratégeno chamado formamida. O contato com a pele e as membranas
mucosas deve ser evitado.

7. Para obter resultados ideias, é necessadrio garantir que os reagentes sejam preparados e
armazenados adequadamente, de acordo com as instrucoes de uso.

Explicagoes dos sinais
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Sonda Evolume ATM/TP53 FISH, kit so 2 ecustvo e pesill
Evolume ATM/TP53 Probe FISH, kit For research use only
Solamente para uso en investigacién (RUO)
Nombre: Sonda Evolume ATM/TP53, kit
Especificaciones de embalaje
Referencia Descripcion Tamaio Kit
EP-13-1207 Sonda Evolume ATM/TP53, kit 5 Testes/Kit
EP-13-12072 Sonda Evolume ATM/TP53, kit 10 Testes/Kit
EP-13-12073 Sonda Evolume ATM/TP53, kit 20 Testes/Kit

Intencién de uso

El kit de Sonda FIEIS ATM/TP53 fue desenvolvimiento para detectar delaciones en los genes TP53 y ATM por
medio de técnica de hibridaciones in situ por fluorescencia (FISH) en muestras, con objetivo de promover al
medico informaciones de suporte para diagndsticos.

Principio del teste
Descripcion de diseno de la sonda
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Descripcion técnica

La hibridacién in situ por fluorescencia (FISH) es una técnica de ensayo molecular que utiliza fragmentos de
DNA o RNA, denominados sondas, marcados con fluoruros para hibridizar, por medio del mecanismo de
complementariedad de bases, las regiones albo de los cromosomas en muestras de pacientes. Las sondas
emiten senales de fluorescencia en un cumplimiento de onda especifico después de ser excitadas por una
fuentes de luz y la hibridacion al cromosomas puede ser observadas directamente por medio de un
microscopio equipado con un conjunto adecuado de filtros. Esa técnica permite detectar con precision
alteraciones cromosdmicas y consecuentemente, evaluar el estado de los genes localizados en las regiones
afectadas de los cromosomas.

Principales Componentes
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Especificaciones| Contenido del Kit Principales componentes Volumen Cantidad
Sonda ATM/TP53 Sonda ATM/TP53, formamida, SSC y sulfato de 50
_ d o | dext ¢ 100 1frasco
5 testes/kit (TP53 sonda naranja, extrano, etc. u
10 testes/kit ATM sonda verde) 200 ¢l
: Reacti i fl ia, DAPI y gliceri . |
20 testes/kit DAPI Medio de Montzje eactivo anti fluorescencia, DAPI'y glicerina, etc 1%% pm 1 frasco
200 4l

Notas: 1. Los componentes de los kits de lotes diferentes no deben ser cambiados entre si.
Reactivos necesarios mas no promovidos en el kit:

e Rubber cement

e FEtanol absoluto

e Agua purificada

e TMHC

e 1N ou2 N Hidréxido de Sodio (NaOH)
e 20xSSC Solucidn (3 M clorato de sodio, 0.3 M citrato de sodio, pH 5.3)
e NP-40

e Metanol

e Acido acético glacial

e 0.075M Clorato de potasio (KCl)

e Pepsina (250 U/mg)

Instrumentos necesarios

e Microscopio de fluorescencia

o Pipeta de microlitro y punteras esterilizadas
e Micro centrifuga

e Bano Maria

¢ Micro centrifuga

e Bano Maria

e Jarra de Coplin

e Hibridizador

Notas: Microscopio de fluorescencia. La configuracion de microscopio de fluorescencia necesario incluye
ocular: 10x y lentes objetivas 10x, 40x e 100x. Se recomienda que antes de utilizar la sonda, el usuario solicite
el proveedor de conjunto de filtros los detalles de filtros a ser utilizados, de modo a escoger un conjunto de
filtros compatibles con los colorantes fluorescentes marcados.

Fluorescencia naranja: excitacién maxima: 552 nm, emisién maxima: 576 nm.
Fluorescencia verde: excitacidon maxima: 496 nm, emision maxima: 520 nm.

DAPI: excitacion maxima: 340 nm, emisidn maxima: 488 nm.

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez
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Condiciones de almacenamiento: abajo de -15°C, sellado y almacenado en lo escuro.

Condiciones de envid: Los kits deben ser transportados sob la temperatura controlada entre 2°C y 8°C. El
tiempo de envié no debe exceder 10 dias. Durante el transporte, la temperatura debe ultra pasar la
temperatura ambiente.

Plazo de validez: 12 meses.
Nota: Consulte la fecha de produccion vy el plazo de validez en la embalaje externa.

Requisitos de muestra.

1. Tipo de muestra: Sangre periférico o médula osea

2. Método de re coleccién de muestra: 2-3 mL (anti coagulante heparina sédica). El volumen de
muestra puede variar de acuerdo con las condiciones especificas del donador.

3. Almacenamiento de la muestra: utilizar la muestra en hasta 2 horas después de la re colecciéon o
almacenadas entre 2-8°C.

Método teste
A - Preparo de las soluciones
Solucién de lavaje etanol

Prepare diluciones v/v de 70% y 85% utilizando a 100% y agua purificada. Las diluciones puede ser utilizadas
durante 1 semana, a menos que ocurra evaporacion o que la solucién se diluya debido a la utilizacién excesiva.
Almacene la temperatura ambiente en recipientes bien cerrados cuando no este en uso.

Solucion Pré - tratamiento
Solucion 2xSSC
* Para preparar, junte:
100 ml 20xSSC pH5.3
900 mL Agua purificada
1000 mL Volumen final.

Mezcle bien. Mida el pH a temperatura ambiente utilizando un medidor de pH. Ajuste el pH para 7,0+0,2 con
NaOH 1N o 2N. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Si el reactivo esta turbo o contaminado,
debe ser desechado inmediatamente.

0.4xSSC[0.3%NP-40

» Para preparar, junte:

20ml 20xSSC pH5.3
877 mL Agua purificada
3ml NP40

1000 mL Volumen final.

Mezcle bien. Mida el pH a temperatura ambiente utilizando un medidor de pH. Ajuste el pH para 7,0+0,2 con
NaOH 1N o 2N. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Si el reactivo turbo o contaminado, debe ser
desechado inmediatamente.

2xSSC/0.1%NP-40
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» Para preparar, junte:

100 mL 20xSSCpH5.3
849 mL Agua purificada
1mL NP-40

1000 mL Volumen Final

Mezcle bien. Mida el pH a temperatura ambiente utilizando un medidor de pH. Ajuste el pH para 7,0+0,2 con
NaOH 1N o 2N. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Si el reactivo esta turbo o contaminado,
debe ser desechado inmediatamente.

Solucion 50 mg/ml Pepsina
o Para preparar. Junte:
25mg Pepsina (250U/mg)
500 ul Agua purificada
500 ul Volume final

Mezcle bien hasta disolver completamente. Distribuya 100 pl por frasco y almacene los frascos a -20 + 5 °C,
evite congelamientos y des congelamientos repetidos.

Tampon enzimatico (pH 2.0 HCI)

e Para preparar. Junte:

10 mL 1M HC
900mL Agua purificada
1000 mL Volume final

Mezcle bien. Mida el pH a temperatura ambiente utilizando n medidor de pH. Ajuste el pH para 2,0+0,2 con
HCl 1M. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Si el reactivo esta turbo o contaminado, debe ser
desechado inmediatamente.

Tratamiento de muestra

Nota: El fijador (3:1 metanol; dcido acético glacial) debe ser preparado diariamente.

1. Re coleccionar 2-3 mL de sangre periférico o médula osea ( con anti coagulacion por heparina sddica)
centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos, remueva cuidadosamente y sobrenadante y re coleccionar la
camada leucocitaria localizada en la regién intermediaria de sangre periférico

2. Adicionar 10 mL de KCI 0,075 M re caliente a 37°C en el tubo de centrifugacion y mezclar
suavemente el contenido por pipeta.

Colocar el tubo de centrifugacién en bano maria a 37°C por 30 minutos.

4. Adicionar 1 mL de solucidn fijadora fresca, mezclar suavemente por pipeta y realizar la pre fijacion en
temperatura ambiente por 8 minutos.

Mezclar el contenido por pipeta y centrifugar la mezcla a 1500 rpm por 8 minutos.

6. Remueva el sobrenadaste, adicionar 10 mL de solucion fijadora fresca al precipitado, mezclar
suavemente por pipeta y dejas la mezcla en reposo a temperatura ambiente por 8 minutos.

7. Centrifugar la mezcla a 1500 rpm por 8 minutos.

Erviegas Quimica Fina e Plasticos LTDA CNPJ: 46.271.011/0001-07
Estrada General Metors, 852 - Galpao 01/ Cond. Caldeira - Indaiatuba - SP - Brasil - 13347-500

Gru po Ervie gas Tel/Phone: +55 (11) 5034-2227 | WhatsApp: +55 (1) 5034-2228 | E-mail: sac@grupoerviegas.com.br




8.

Repita los pasos de lavaje arriba hasta que el sedimento celular este completamente limpio.

Preparacion de la lamina.

Utilice laminas limpias

Después de re suspender las células, retire 3 pl de suspensién y cologue en diferentes posiciones em
la lamina, evitando sobre posiciones.

Seque la lamina a temperatura ambiente.

Use lente objetiva de 20x para observar la densidad celular en tres dreas sob un microscopio de
contraste de fase; es necesario que las células no se sobre ponen y que el numero de células sea de
100 a 200; si las células se sobre ponen, adicione una cantidad adecuada de solucidn fijadora fresca
para diluir la suspension celular y después mezclar; retire otra suspensién de 3 pl para la preparacion
de la lamina; Si la densidad celular es baja, centrifugue la suspensidn, remueva cuidadosamente una
cantidad adecuada de sobrenadante y después mezclar, retire otra suspension de 3 ul para la
preparacion de la lamina, enseguida, seque la lamina para observacion.

En el microscopio de contraste de fase, si tiene muchos fragmentos celulares, es necesario hacer un
pre tratamiento y seleccionar la drea de hibridacion adecuada.

Nota: Es necesario por lo menos una lamina extra para cada muestra, y la suspension celular restante puede
ser almacenada a 2-8°C por 1 mes, para que las laminas puedan ser preparadas nuevamente, si es necesario.

Preparacion

Nota: La solucion de pepsina a0,1 mg/ml (retire 100 pl de la soluciéon madre pepsina a 5 mg/ml, adiciones 50
ml de tampdn enzimatico y mezcle bien) debe ser preparada diariamente.

1.

2.

Ascender el bano maria y ajustar la temperatura para 37°C. Transferir 50 mL de solucién de pepsina
(0,img/mL) para un frasco Coplin, colocar el frasco en bafio maria y re caliente la solucién hasta 37°C.

Antes de lavaje después de la hibridacion, ajustar la temperatura de bano maria termostatizado para
68°C. Transferir la solucion de lavaje para un frasco Coplin y colocarlo en bano maria por lo menos
30 minutos. Garantir que la temperatura de soluciéon de lavaje alcance 68+1°C antes del uso.

Proceso de teste

Pre tratamiento muestra

1.

2
3.
4

5.

Sumergir la lamina en solucidn 2xSSC la temperatura ambiente durante 10 minutos.
Coloque la lamina en solucién de pepsina a 37+1°Cy 0,ilmg/ml para dirigir durante 10 minutos.
Sumergir la lamina en solucién 2xSSC a temperatura ambiente durante 2 minutos.

Deshidrate la lamina en etanol a 70%, etanol a 85% vy etanol a 100%, sucesivamente, durante 1
minuto cada

Seque la lamina a temperatura ambiente.

Desnaturalizacion y hibridacion de la muestra
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1. Coloque la tira humidificada en el compartimiento correspondiente de hibridizador después sumergir
en agua destilada y certificarse de que la superficie del instrumento de hibridacién este limpia y libre
de materiales extranos.

2. Insiera la lamina en el hibridizador y ejecute el programa conforme descrito a seguir:
desnaturalizacién a 85°C por 5 minutos y hibridacion a 2°C por 16 - 18 horas.

Nota: Programa rapido de hibridacion desnaturalizacién a 85°C por 5 minutos; hibridacién a 42°C por 2 horas.

1. Retire las sondas del congelador, agitar suavemente y centrifugue después de retornar la
temperatura ambiente. Enseqguida, pipete 10 pL de la sonda y aplique sobre la area albo de la lamina.

2. Coloque la laminilla, evitando la formacién de burbujas de aire, selle las bordas de la lamina con
Rubber Cement.

3. Coloque la lamina sellada en el hibridizador e inicie el programa de desnaturalizacion y hibridacién

Lavaje después de la hibridacion

1. Re caliente la solucidn 0,4x SSC/0,3% NP-40 a 68 +1°Cy mantener la solucion 2x SSC/0,1% NP-40
a temperatura ambiente.

2. Después de la conclusion de hibridacion, retire la lamina y remueva el Rubber Cement y la laminilla
de la lamina.

3. Colocar la lamina en solucién 0,4x SSC/0,3% NP-40 a 68 +1°Cy realice la inmersidn con lavaje por 2
minutos.

4. Colocar la lamina en solucion 2x SSC/0,1% NP-40 a temperatura ambiente y mantener inmersa por 1
minuto.

Colocar la lamina en solucién de alcohol a 70% v realizar el lavaje por 1 minuto.

6. Seque la lamina naturalmente al aire libre, en lo escuro, para uso posterior.

Contra coloracion

1. Adicionar 10 pL de solucién de contra coloracidn en la area de hibridacién (evitando la formacién de
burbujas), colocar la laminilla, remueva cuidadosamente en el exceso de la solucién de contra
coloracién con papel absorbente y dejar la lamina en contra coloracién en lo escuro por 10 minutos.

Nota: La lamina contra corada debe ser examinada inmediatamente en microscopio de fluorescencia o
almacenada a -15 °Co temperatura inferior, protegida de la luz, para observacién posterior. La lamina
almacenada debe ser previamente equilibrada la temperatura antes del analice del microscopio.

Visualizacion de la lamina y re coleccién de los datos

1. Observe la lamina en un microscopio de fluorescencia equipado con los conjuntos de filtros
apropiados

2. Coloque una gota de aceite de inmersién sobre la laminilla, en la drea donde esta localizada y la
muestra. Encuentre la muestra utilizando el objetiva de 10x, enseguida, examine los senales son el
objetiva de 100x.
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3. Ajuste el foco para encontrar la drea observable que tenga limites nucleares completos, coloracion
uniforme y senales claros sobre posicién de los nucleos.

4. En la region seleccionada, identificar los senales en todos los niveles de los nucleos, ajustando
levemente el foco, contar los senales individuales en los colores naranja y verde. Ntcleos sin sefal o
con senales débiles no deben ser contabilizados

Interpretacion de lo seiiales

Escenario FISH
202G (2 naranja/2 sefiales verdes)

Escenario FISH
101G (1 naranja/1 sefial verde)

Determinacion del umbral para muestras negativas para FISH

Veinte muestras sin alteraciones genéticas conocidas para el conjunto de sondas FIEIS fueron seleccionadas
aleatoriamente para preparar laminas de control. Después de hibridacion, cuente 200 células de cada lamina
de control y registre cualquier tipo de padrones de senal considerados positivos para FISH. Calcule el
porcentaje de lo senales positivos observados y determine el desvid padrén. El limite para muestras negativas
para FISH y definido como el valor medio de porcentaje mas de 3 veces el desvié padrén. Las muestras de
control o negativas para FIEIS son generalmente escogidas por ser del mismo tipo de tejido o célula que el albo
pretendido para deteccidn por FISH.

Importancia de determinacién de umbral

El umbral debe ser definido cuando las sondas son utilizadas por la primera vez, una vez que este valor servira
de referencia para distinguir muestras FIEIS positivas y negativas. Si los procedimientos experimentales fueron
alterados, tal como método de pre tratamiento de las muestras o de la mudanza de equipamiento, el umbral
puede variar, por lo que debe ser redefinido de acuerdo con las nuevas condiciones experimentales
establecidas.
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Interpretacion de los resultados de testes

Problema

Posible causa

Soluccion recomendada

Sin senal o senal débil

Desnaturalizacion insuficiente

de las muestras y sondas

Certificarse de que la temperatura de la lamina este en 85+1°C durante la
desnaturalizacion;

[Aumente el tiempo de desnaturalizacion de la lamina en 2-4 minutos.

Ninguna sonda adicionada

Descongele completamente las sondas y certificarse de que el reactivo de la
sonda sea aspirada por la pipeta.

Cantidad insuficiente de las sondas

Certificarse de que las sondas alcancen la temperatura ambiente antes del
uso y de que el reactivo de la sonda sea aspirada por la pipeta

Secado insuficientes de las laminas

Antes de adicionar las sondas sobre la lamina, certificarse de que la solucién de
etanol en la lamina tenga evaporado completamente.

Secado insuficientes de las sondas

Cubra la drea albo con la laminilla inmediatamente después de la adiccion de
las sondas; para la elucion, remueva la laminilla de apenas una lamina por
vez y sumergir la lamina en solucidn de lavaje inmediatamente antes de
remover la laminilla de la préxima lamina

Burbujas sob la laminilla

durante la hibridacion

Cubra la superficie de las sondas con la laminilla y presione suavemente para
eliminar las burbujas del aire

Condiciones inadecuadas de hibridacion

Garantir el cumplimiento del tiempo y de la temperatura de hibridaciones
especificas; no deje ninguna abertura al sellar la lamina con medio de montaje.

Ajuste el tiempo de hibridaciones y la humedad conforme necesario.

Solucion de lavaje incorrecta o condiciones de elucion
inadecuadas.

Certificarse de que la solucion de lavaje sea preparada de acuerdo com el
IFU;

Garantir que la temperatura de solucion de lavaje alcance la especificada en
la etapa de elucion;

remueva la laminilla antes de sumergir la lamina en la solucidn de lavaje

IAlmacenamientos inadecuados de las sondas o de las laminas de
muestra

[Almacene las sondas abajo de -15°C en lo escuro; seque las laminas no
hibiridizadas para almacenamiento a lejos plazo a -20+5° o almacenamiento
3 corto plazo (generalmente no mas que dos semanas) a temperatura
ambiente; Almacene las laminas hibridizadas a -20+5° C en lo escuro.

Seleccion inadecuadas de conjunto de filtros para observacion.

Use el conjunto de filtros correcto para observar la fluorescencia de la sonda

Estructura inadecuada de microscopio y lente objetiva para
observacion de muestras FISH, o dafio en el conjunto de filtros.

Entre en contacto con el fabricantes de microscopio.

Fundo excesivamente intenso en las
laminas

Lavaje insuficiente de laminas antes del preparo de muestra

Sumergir la lamina en etanol absoluto y seque con papel absorbente antes
de colocar el reactivo.

Elucion inadecuada después de la hibridacion

Certificarse de que la solucion de lavaje este preparada correctamente de
acuerdo con las instrucciones de utilizacion; opere de acuerdo con las
instrucciones de utilizacion; certificarse de que la temperatura de solucion de
lavaje este correcta; remueva la laminilla y repita la etapa de elucion.

Uso prolongado o almacenamiento inadecuado de solucién de
lavaje

(Certificarse de que la solucion de lavaje sea almacenada a una temperatura
entre 2 a 25°C y deseche el reactivo si esta turbo o contaminado.

Humedad de hibridacion muy alta o muy baja

Ajuste la humedad de hibridacion para el nivel ideal

[Contra coloracion o muy débil

Contra coloracion insuficiente

Remueva la laminilla y sumergir la lamina en solucion de lavaje por 5 minutos a
temperatura ambiente. Coloque la lamina en soluciones de etanol a 70%, 85%
v 100% por 1 minuto cada para deshidratacion gradiente ensequida, realice la
contra coloracion.

\Vencimiento o exposicion excesiva a luz de solucion de coloracion

Certificarse de que la solucion de coloracion sea almacenada abajo de -15°C
en lo escuro; certificarse de que la solucion de coloraciéon no este vencida.
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Limitaciones de los métodos de teste

1. Este kit es basado en la técnica de hibridacion in situ por fluorescencia (FISH) para deteccion de
delaciones en los genes TP53 y ATM.

2. Este kit es aplicable las muestras de sangre periférico o médula osea.

Precauciones

1. Este kit se destina a finales de investigacion

2. Durante la utilizacién de este kit, es necesario usar guantes de |atex para evitar el contacto del
reactivo con la piel. En caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua en abundancia.

3. Las muestras no deben ser expuestas a acidos ni alcoholes y no calentar en exceso, porque puede
damnificar el DNA y comprometer el resultado del teste de FISH.

4. Todos los componentes del kit deben ser utilizados dentro del plazo da validez

5. La solucién de coloracién contiene DAPI que es un mutagenico. La inhalacién, ingestion o contacto
con la piel deben ser evitados.

6. La sonda contiene un teratogeno llamado formol. El contacto con la piel y las membranas mucosas
debe ser evitado.

7. Para obtener resultados ideales, es necesario garantir que los reactivos sean preparados vy
almacenados adecuadamente, de acuerdo con las instrucciones de uso.

A5°C | Limi i 2

k‘ Limite superior de Mantener seco
temperatura

No use si la embalaje |::|1| Consulte las instrucciones
Esta dafiada de uso

Mantener lejos de la luz

No re utilizar
solar

Numero de referencia Fabricante

8 Utilizar hasta LOT| | Numero del lote

para <n> testes

Fecha de fabricacién \E/ Contiene cantidad suficientes
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Product Name: Evolume ATM/TP53 FISH Probe, kit
Packaging Specifications
Reference Description Kit Size
EP-13-12071 ATM/TP53 FISH Probe Kit 5 Tests/Kit
EP-13-12072 ATM/TP53 FIS Hprobe Kit 10 Tests/Kit
EP-13-12073 ATM/TP53 FISH Probe Kit 20 Tests/Kit
IntendedUse

The ATM/TP53 FISH Probe Kit is designed to detect deletion of the TP53 and ATM gene via fluorescence in
situ hybridization (FISH) in specimen to provide the physician with supporting information for diagnosis.

Test Principle

Probe Design Description
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Technique Description

Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a molecular assay technique that uses fluorescently labeled DNA or
RNA fragments or probes to hybridize via base complementary mechanism to the targeted regions of
chromosomes in specimens. The probes emit fluorescence signals at a specific wavelength after excitation by
a light source, and the hybridization to the chromosome can be directly observed through a microscope
equipped with a proper filter set. This technique can accurately detect chromosomal abnormalities, therefore,
the status of genes located at the affected regions of chromosomes can be evaluated.
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Main Components

Specification Kit content Main components Volume |Quantity
ATM/TP53 probe (TP53 ATMITP53 probe, formamide, SSC, and dextran sulfate, etc. | 50 pl 1vial
5 tests/kit orange p;c;Sg;)ATM green 100 pl
10 tests/kit 200
20 tests/kit | DAPI Mounting Medium Antifade reagent ,DAPI, and glycerin, etc. 50 1 vial
100 pl
200

Notes: The components in kits of different lots should not be interchanged.
Material need but not provided

e Rubber cement

e Absolute ethanol

e Purified water

e TMHC

e 1N or2 N Hidréxido de Sédio (NaOH)

e 20x55CSolution (3 Msodium chloride, 0.3 M sodium citrate, pH 5.3)

e NP-40

e Methanol

o Glacialaceticacid

e 0.075M Potassium chloride (KCI)

e Pepsin (250 U/mg

Applicable instruments
e Fluorescence microscope.
o Microliter pipettor and sterile tips
e Microcentrifuge
e Water bath
e Coplinjars
e Hybridization instrument

Notes: Fluorescence microscope. The configuration of the required fluorescence microscope includes: 10x eye
piece, and 10%, 40x and 100x objective lenses. It is recommended that before using the probe, the user should
ask the filter set supplier for the details of the filter set to be used, so as to choose a filter set that is
compatible with the labeled fluorescent dyes.

Orange fluorescence: excitation maximum: 552 nm, emission maximum: 576 nm.
Green fluorescence: excitation maximum: 496 nm, emission maximum: 520 nm.

DAPI: excitation maximum: 340 nm, emission maximum: 488 nm.
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Storage Conditions and Shelf Life
Storage conditions: below-15°C, sealed, and stored in the dark.

Shipping conditions: The kits must be transported under controlled temperature conditions between 2 °C and
8 °C. The shipping time must not exceed 10 days. During transport, the temperature must not exceed room
temperature.

Shelf life: 12 months.

Note: see the production date and shelf life on the outer package

Sample Requirements

1. Sample type: peripheral blood, or bone marrow.

2. Sample collection method: 2-3ml (anticoagulated by heparin sodium).The sample size depends on
the specific condition sof the donor.

3. Sample storage: use the sample within 2 hours after sampling,or store it at 2-8°C.

Test Methods
Preparation of Working Reagen
Ethanol Wash Solutions

Prepare v/v dilutions of 70% and 85% using 100% ethanol and purified water. Dilutions may be used for 1
week unless evaporation occurs or the solution becomes diluted due to excessive use. Store at room
temperature in tightly capped containers when not in use.

Pretreatment Solution

2xSSC solution
« To prepare, add together:
100ml 20xSSCpH5.3
900 mL Purified water
1000 mL Final ~ Volume

Mix thoroughly. Measure pH at room temperature using a pHmeter. Adjust pH to 7.0+0.2 with 1 N or 2N
NaOH. Adjust volume tolliter with purified water. If the reagent is turbid or contaminated, it should be
discarde dimmediately.

0.4xSSC/0.3% NP-40
« To prepare, add together:

20 mL 20xSSCpH5.3
877 mL Purified water

3mL NP-40

1000 mL Final volume
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Mix thoroughly. Measure pH at room temperature using a pH meter.Adjust pH to 7.0+0.2 with 1 N or 2 N
NaOH. Adjust volume to 1 liter with purified water. If the reagent is turbid or contaminated, it should be
discarded immediately.

2xSSC/0.1%NP-40
» To prepare, add together:

20 mL 20x SSCpH 5.3
849 mL Purified water
1mL NP-40

1000 mL Final volume

Mix thoroughly. Measure pH at room temperature using a pH meter.Adjust pH to 7.0+0.2 with 1 N or 2 N
NaOH. Adjust volume to 1 liter with purified water. If the reagent is turbid or contaminated, it should be
discarded immediately.

50 mg/ml Pepsin solution

» To prepare, add together:

25mg Pepsin (250U/mq)
500ul Purified water
1000 mL Final volume

Mix thoroughly untilit i sfully dissolved. Dispense at 100pl per vial, and store the vials at -20+5°C; avoid
repeated freezing and thawing.

Enzyme buffer (pH 2.0 HCI)
To prepare, add together:
10 mL 1M HC
900mL Purified water
1000 mL Final Volume

Mix thoroughly. Measure pH at room temperature using a pH meter.Adjust pH to 2.0+0.2 with 1 M HCl.Adjust
volume to 1 liter with purified water. If the reagent is turbid or contaminated, it should be discarded
immediately.

Sample treatment
Note: Fixative (3:1 methanol: glacial acetic acid) should be prepared fresh daily.

1. Take 2-3ml peripheral blood or bone marrow (anticoagulated by heparin sodium), centrifuge it at
1500 rpm for 5 min, carefully remove the supernatant, and collect the middle leukocytic cream from
the peripheral blood.

2. Add 10ml 0.075M KC1 preheated to 37°Cinto th ecentrifuge tube, and mix the substances by
pipetting gently.

Place the centrifuge tube in the 37°C water bath for 30 min.

4. Add 1ml fresh fixative solution, mix the substances by pipetting gently, and pre-immobilize at room
temperature for 8 min.

5. Mix the substances by pipetting, and centrifuge the mixture at 1500 rpm for 8 min.
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Remove the supernatant, add 10ml fresh fixative solution to the precipitate, mix the substances by
pipetting gently, and let the mixture stand at room temperature for 8 min.

Centrifuge the mixture at 1500 rpm for 8 min.

Repeat the above washing step suntil the cell pellet is washed clean.

Slide preparation

1.
2.

Take a clean object slide.

After resuspending the cells, take 3pl suspension and drop it to different positions on the object slide,
avoiding overlap.

Dry the slide at room temperature.

Use a 20x objective lens to observe the cell density in three areas under a phase-contrast microscope;
it is required that the cells have no overlap and the number of cells is 100~200;® If the cells overlap,
add an appropriate amount of fresh fixative solution to dilute the cell suspension,and after mixing,
take another 3pl suspension for slide preparation; @If the cell density is low, centrifuge the
suspension, carefully remove an appropriate amount of supernatant, and after mixing, take another
3ul suspension for slide preparation; then dry the slide for observation.

Under the phase-contrast microscope, if there are too many cell fragments, it is necessary to do
pretreatment and select the appropriate hybridization area.

Note: at least one extra slide is required for each sample, and the remaining cell suspension can be stored at
2-8°Cfor 1 month, so that slides can be re-prepared if necessary.

Preparation of instruments

Note: 0.Img/ml Pepsin solution (Take 100ul 50 mg/ml pepsin mother solution, add 50 ml enzyme buffer, and
mix well) should be prepared fresh daily

1.

Turn on the thermostat water bath and setthe temperature to 37°C. Pour 50ml 01 mg/ml Pepsin
solution into the Coplin jar, put the jar in the water bath, and preheat in to 37°C.

Before elution, set the temperature of the thermostat water bath to 68°C, pour the washing solution
into the Coplin jar, and place the jar in the water bath for at least 30 min.Ensure that the temperature
of the washing solution reaches 68+1°C before use.

Step2. Testing process

Sample pretreatment

1.

2
3
4.
5

Immerse the prepared slide in 2xSSC solution at room temperature for 10 min.

Place the slide in 37£1°C 0.1mg/ml Pepsin solution to digest for 10 min.

Immerse the slide in 2xSSC solution at room temperature for 2 min.

Dehydrate the slide in 70% ethanol, 85% ethanol and 100% ethanol in turn for 1 min each.

Dry the slide at room temperature.

Sample denaturation and hybridization

1.

Place the moisturizing strip in the corresponding slot of the hybridization instrument after soaking it
in purified water, and ensure that the surface of the hybridization instrument is clean and free of
foreign matter.
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2. The denaturation and hybridization program is set as follows: denaturation: 85°C, 5 min;

hybridization: 42°C, 16-18 hours.

Note: The fast hybridization program: denaturation: 85°C, 5 min; hybridization: 42°C, 2 hours.

1.

Take out the probes from below-15°C storage, swirl and centrifuge them after they return to room
temperature, take 10 pl probes, and drop them onto the target area of the slide.

Place the cover slide, avoiding air bubbles, and seal the edge of the cover slide with Rubber Cement.

Put the sealed slide on the hybridization instrument and start the denaturation and hybridization
program.

Post-hybridization wash

1.

o o p» oo

Preheat 0.4x SSC/0.3% NP-40 to 68+1°C, and place 2x SSC/0.1% NP-40 at room temperature.

After the hybridization is completed, take out the cell slide, and remove the fluoro gel and cover
slide from the cell slide.

Put the slide in 68+1°C 0.4x SSC/0.3% NP-40, and immerse and rinse it for 2 min.
Put the slide in 2x SSC/0.1% NP-40 at room temperature, and immerse it for 1 min.
Put the slide in 70% alcohol solution, and wash it for 1 min.

Take out the slide and dry it naturally in the dark.

Counterstaining

1.

Drop 10 pl counterstaining solution to the hybridization area (avoiding bubbles), place the cover slide,

carefully remove the excess counterstaining solution with water absorbing paper, and counterstain
the slide at-20+5°C in the dark for more than 20 min.

2. Select the appropriate filter set to observe the results under the fluorescence microscope.
Result analysis

1. View the slide under a fluorescence microscope equipped with proper filter sets.

2. Place one drop of immersion oil on top of the coverslip in the area where the specimen is located. Find
the specimen using the 10* objective lens and then examine the signals under the 100x lens.

3. Adjust the focus to find the observable area that has complete nucleus boundary, uniformed staining,
and clear signals without overlapping nuclei.

4. In the selected region, find signals at all levels of the nuclei by adjusting focus slightly and count the

individual orange and green signals, nuclei without signals or with weak signals are not counted.
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Interpretation of common signal type

FISH scenario

202G (2 orange / 2 green signals)

FISH scenario

101G (1 orange / 1 green signals)

Threshold Determination for FISH Negative Specimen

Twenty specimens without the known genetic abnormalities to the FISH probe set were randomly selected
to prepare control slides. After hybridization, count 200 cells from each control slide and record any types of
signal patterns that are considered to be FISH positive. Calculate the percentage of positive signals observed
and determine the standard deviation. The threshold for FISH negative specimen is set as the average value
of percentage plus 3 times of the standard deviation. The control or FISH negative specimens are usually
chosen to be the same type of tissue or cell as that of the intended target of detection by FISH.

Importance of Threshold Determination

The threshold must be set when probes are used for the first time since this value will be served as the
reference to distinguish FISH positive and negative specimens. If the experimental procedures are altered such
as the method of specimen pre-treatment or change of equipment, the threshold may vary therefore must be
reset under the newly established experimental conditions.
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Interpretation of Test Results

Common problems and solutions in the testing process:

Problem

Possible cause

Recommended solution

Nosignal or weak signal

Insufficient
denaturation of

samples and probes

Ensure that the temperature of the slide is 85+1°C during the denaturation; Extend the slide
denaturation time by 2-4 min.

No probe added

Fully thaw the probes, and ensure that the probe reagent is drawn by the pipette.

Insufficient quantity of probes

Ensure that the probes reach room temperature before use,and ensure that the probe reagent
is drawn by the pipette.

Insufficient drying of slide

Before adding the probes onto the slide, ensure that the ethanol solution on the slide has
completely volatilized.

Too fast drying of probes

Cover the target area by the cover slide immediately after the probes are added; for the
elution, remove the cover slide on only one slide at a time, and immerse the slide in the
washing solution immediately before the cover slide on the next slide is removed.

Bolhas sob a laminula
durante a hibridizacao

Cover the surface of the probes with the cover slide, and gently squeeze it to eliminate the air
bubbles.

Inappropriate hybridization conditions

Ensure the compliance with the specified hybridization time and temperature; do not leave
any gap when sealing the slide with fluoro gel; Adjust the hybridization time and humidity as
appropriate.

Incorrect washing solution or elution
conditions

Ensure that the washing solution is prepared in accordance with the IFU; ensure that the
temperature of the washing solution reaches the temperature specified in the elution step;
remove the cover slide before immersing the slide in the washing solution.

Improper storage of probes or sample slides

Store the probes below-15°C in the dark; dry the unhybridized slides for long-term storage
at-20+50C or short-term storage (generally no more than two weeks) at room temperature;
Store the hybridized slides at-20+5°C in the dark.

Inappropriate selection of filter set for
observation

Use the correct filter set to observe the probe fluorescence.

Inappropriate microscope structure and
objective lens for observing FISH samples, or
damage of the filter set

Please contact the microscope manufacturer.

Excessively intense background
of slides

Insufficient washing of slides before sample
preparation

Immerse the slide in absolute ethanol and wipe it dry with water absorbing paper before
dropping the reagent.

Inadequate elution after the hybridization

Ensure that the washing solution is prepared correct in accordance with the IFU; operate in
accordance with the IFU; ensure that the temperature of the washing solution is correct;
remove the cover slide and repeat the elution step.

Long-term use or improper storage of
washing solution

Ensure that the washing solution is stored at 2-25°C, and discard the reagent if it is turbid or
contaminated.

Too high or too low hybridization humidity

Adijust the hybridization humidity to the optimum.

Too weak counterstaining

Too weak counterstaining

Remove the cover slide and immerse the slide in the washing solution for 5 min at room
temperature. Place the slide in 70%, 85%and 100%ethanol solutions for 1 min each for
gradient dehydration, and then perform counterstaining.

Expiration or excessive light exposure of
staining solution

Ensure that the staining solution is stored below-15°C in the dark; ensure that the staining
solution is not expired.
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Limitations of Test Methods

1. This kit is based on the fluorescence in situ hybridization technique for the TP53 and ATMgene
deletion.

2. This kit is applicable to peripheral blood, or bone marrow.

Precautions

1. This kit is only for research.

2. During the operation of this kit, it is necessary to wear latex gloves to avoid the contact of the
reagent with the skin. In the case of accidental contact, rinse immediately with plenty of water.

3. Samples should not be exposed to acid and alkali or be overheated, which may damage DNA and
lead to failure of FISH test.

4. All components in the kit should be used within the shelf life.

The staining solution contains DAPI, which is a mutagen. Inhalation, ingestion or contact with the
skin should be avoided.

6. The probe contains a teratogen called formamide. Contact of it with the skin and mucous
membranes should be avoided.

7. Inorder to obtain ideal results, it is necessary to ensure that the reagents are properly prepared and
stored in accordance with the IFU.
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